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Resumo  

Um espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR – Electronic 

Paramagnetic Resonance) é basicamente formado de uma fonte de radiação 

eletromagnética de freqüência estável e de um magneto que gera um campo magnético 

que pode ser lentamente variado ao longo de uma determinada faixa, para se registrar 

um espectro. A variação do campo magnético do equipamento em questão é feita 

através de um circuito eletrônico controlado mecanicamente em conjunto com o 

registrador analógico de dados por um sistema de correias, sujeitas a desgastes e sem a 

possibilidade de reposição por se tratar de um equipamento antigo. A intenção do 

projeto é a substituição do controle mecânico por um sistema totalmente eletrônico, 

permitindo a integração do equipamento com um computador, onde através de um 

software de controle e uma interface microcontrolada, é possível interagir com o 

sistema para a variação do campo magnético e a devida aquisição dos dados para 

posterior análise. 
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